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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI nr 1111Z /2018
wykonaﬁego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 1111Z /2018

Data wydania: 17.09.2018r.

TEMAT: Badanie prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

KLIENT: Zaklad Dzialalnos$ci

Komunalej i Mieszkaniowej

ul. Targowa 19
42-160 Krzepice

Osoby autoryzujace:
w zakresie badan fizykochemicznych i
organoleptycznych:

MELODSZY ASYSTENT

w zakresie badan mikrobiologicznych:
STARSZY TECHN;X
Sekcji Badat SrodguAsfowych

Grazyna Drewniak

w zakresie badan mikrobiologicznych:

Zatwierdzam:

Data: 17.09.2018r.

Sporzadzono: 2 egzemplarze
Klient: 1 egz.
L-HKiS a/a: | egz.

Klientowi przyshiguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych obiektdw.
Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Czestochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Cel i zakres Prowadzonych badan:

Celem badan bylo dostarczenie wiarygodnych wynikéw stuzacych klientowi dla oceny
zgodnosci w obszarze regulowanym przepisami prawa. Zakres badan obejmuje parametry
wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj prébki/liczba analityczna: probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi/ 11117

Miejsce pobrania probki: Zajaczki Pierwsze

(Wedhug o$wiadczenia Szkola Podstawowa
probkobiorcy) kran w We

Nr protokotu pobrania probki:
Temperatura wody i czas pobierania probki:Y

Data i czas:"
- pobrania prébki 11.09.2018r, 10 %
- Przyjecia do laboratorium | 1.09.2018r. 11 %
- badania w laboratorium
fizykochemiczne 11.09.2018r. = 14.09.2018r.
mikrobiologiczne 11.09.2018r. 129+ 14.09.2018r. g !0

Prébke pobrat i dostarczy}: Krzysztof Gata - nr certyfikatu prébkobiorey 47/2017

Stan prébki w chwili przyjecia do badan: dobry

Informacje dodatkowe:
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Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i organoleptyeznych prébki wody
Wynik, niepewnos$é wyniku®
L Badany parametr Jednostka Informacje dodatkowe Wartosé
p- Metodyka badawcza Liczba analityczna parametryczna**
1111Z
Barwa - Akceptowalna przez
| |PN-ENSO 7887:2012+Ap1:2015-06 . Akeeptowalna przez konsumentéw konsumentow
i bez nieprawidiowych zmian . . ] -
i bez nieprawidtowych zmian
Metnosé Ake In )
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ‘fpm“’a ool
2 NTU 0,94£0,25 D e i
1 bez nieprawidlowych zmian
Zalecany zakres wartosci do 1,0
SteZenie jonow wodoru (pH) 7320.1
3 [PN-ENISO 10523:2012 : ey 6.5:9.5"
Temperatura probki wody L0.5€
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa 316428
PN-EN 27888:1999 oy
4 uS/em Temperatura probki wody HHEC 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wphywu temperatury do 23°C
Smak 1
PN-EN 1622:2006 . o
o i s Czas przechowywania probki 70 h Akceptowalny przez
35 niewymuszonego, uproszezona TFN Srodowisko pomiaru: konsumentdw i bez -
Temperatura otoczenia 22,0 °C nieprawidlowych zmian®
Wilgotnosé  43.0 %
Zapach 1
PN-EN 1622:2006 i
Metoda parzysta wyboru e s e R Akceptowalny przez
6 |niewymuszonego, uproszezona TON Srodowisko pomiaru: konsumentow 1 bez ‘
Temperatura otoczenia 22,0 °C nieprawidlowych zmian®”
Wilgotnosé 43,0 %
Jon amonu . uzyskano wynik ponizej granicy oznaczalnosci ktéra 0.50
7 |PN-C-04576-4:1994 mg/l wynosi 0,10 g :
Zelazo ogdlne o] uzyskano wynik poniZej granicy oznaczalnosci ktora 200
8 IpNa1sO 6332:2001+Ap1:2016-06 e wynosi 40 ng/l -
Mangan : s ; i 5
9 Proceduita badaweza it L-HIG$/PB-06 i uzyskano wynik poniZej granicy oznaczalnosci ktora 50
wydanie VIII z dn. 25.08.2017r. Wyt 5'pis/

* W badaniach fizykochemicznych niepewnosé wyniku oznacza niepewnoéé rozszerzona dla wspdélezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci w przyblizeniu 93%. Niepewnosc wyniku nie

uwzglednia niepewnosei zwiazanej z poborem i transportem probki

** Wartoé¢ parametryczna okrelona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez udzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

a) Pozadana wartoéé tego parametru w wodize w kranie konsumenta - do 15 mgPvl

b) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody

¢) Smak 1 zapach o wartosci progowej 1 przyjmuje si¢ jako "akce

ptowalny”,

smak i zapach o wartodei progowej 2 za

"nicakceptowalny”. Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest

preez zespol trzech wybranych oceniajacych. Opis Zrodla wody odniesienia: woda przepuszezona przez kolumne szklana o drednicy 80 mm i dlugodci 500 mm, wepelniona weglem aktywnym

Opraqghiehisszy ASYSTENT
Sekcji Baddh ::maovwskawych

Kowalczyk
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Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych prébki wody
Jednostka/ Wnlk
L Badany parametr Obietosé prébki Niepewno$é wyniku* Wartosé
P Metodyka badawcza 1€ ( ml;) parametryczna®*
l. analityczna
1111Z
Bakterie grupy coli Ponizej 1 2
L' [pN-EN 180 9308-2:2014-06 NEL/ 10 [0+4] 0
Escherichia coli | Ponizej |
2 |PN-EN IS0 9308-2:2014-06 HER 108 [(0+4] g
Enterokoki iy
3 |PN-EN ISO 7899-2:2004 il y 0
Og6lna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h
PN-EN ISO 6222:2004 . . Bez nieprawidlowych
* | zastosowana technika: Metoda plytek lanych it 1 Hiewykests zmian”
Uzyte podtoze: Agar z ekstraktem drozdzowym

Skrot jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie
Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobna liczbe bakterii

* W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metodami filtracji membranowej i plytkowa niepewnosé wyniku oznacza niepewnosé rozszerzona dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2 i
poziomu ufnofci w przyblizeniu  95%. Dla wynikéw: 0, nic wykryto oraz ponizej (<) 1 powyzej (*) zakresu metody niepewnoici nie podaje sie.

W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metoda NPL niepewnos¢ wyniku przedstawiana jest jako w przyblizeniu 95% przedzial ufnosci obliczony dla kazdej wartosei NPL.
Niepewnos¢ wyniku nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z poborem i transportem probki.

** Warto$¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.
2294)

a) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i enterokoki w zwiazku z
§ 21 ust. 4 rozporzadzenia j/'w

b) Zaleca sie aby ogdlna liczha mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

- 200 jik/Iml w kranie konsumenta
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