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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI nr 1490Z /2018
wykonahego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 1490Z /2018

Data wydania: 13.12.2018r.
TEMAT: Badanie prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

KLIENT: Zaklad Dzialalnosci
Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Targowa 19
42-160 Krzepice

Osoby autoryzujace: Zatwierdzam:

w zakresie badan fizvkochemicznych i

organoleptycznych: Data: 13.12.2018r.
STARSZY ASYSTENT L3 -

Sekdji BadaWWiskOWCh oo fﬂ\
j‘ e - . Lt

mgr Ma ::&Domagafa

w zakresie badan mikrobiologicznych:

w zakresie technik FAAS, ETAAS:

* STARSZY TECHNIK
Sekgji Badan Zywnoéci, Zywienia
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Sporzadzono: 2 egzemplarze

Klient: 1 egz.

L-HKiS a/a: | egz.

Klientowi przystuguje prawo reklamaciji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych obiektow.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Czestochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosei.



ial k
iy SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny il
PSSE Nr 1490Z /2018 e
Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych

2/4

Cel i zakres prowadzonych badan:

Celem badan byto dostarczenie wiarygodnych wynikow stuzacych klientowi dla oceny
zgodnos$ci w obszarze regulowanym przepisami prawa. Zakres badan obejmuje parametry

wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj prébkl/ liczba analityczna; prébka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi/ 14907,

Migjsce pobrania probki: Krzepice, ul. Ryty 28
(wedlug o$wiadczenia Przedszkole

privkabreris) kran w obieralni warzyw

Nr protokotu pobrania probki:
Temperatura wody 1 czas pobierania prébki:l)

Data i czas:"
- pobrania probki 10.12.2018r. 8%
- przyjecia do laboratorium  10.12.2018r. 10 %°
- badania w laboratorium

fizykochemiczne 10.12.2018r. + 13.12:2018z.

mikrobiologiczne 10.12.2018r. 112  + 13.12.2018r. 7%

Prébke pobrat i dostarczyt: Krzysztof Gala - nr certyfikatu prébkobiorcy 47/2017

Stan probki w chwili przyjecia do badan: dobry

Informacje dodatkowe:

b temperature wody oraz czas: pobrania, przyjecia, badania probki podawac jesli jest to wymagane metodyka badania
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Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i organoleptyeznych probki wody
Wynik, niepewnosé¢ wyniku*
- Badany parametr RO Informacje dodatkowe Warto$é
. eanostka =
P Metodyka badawcza Liczba analityczna parametryczna®®
1490Z
Barwa - Akceptowalna przez
1 PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 = Ak_ceptmx.'alna przez k{)nsumf..’rim“ konsumentow
i bez nieprawidlowych zmian ; ; : . a)
i bez nieprawidlowych zmian
Mgtnos¢ E
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Arkeeplowaing nress
2 : NTU | 0,55£0,15 o
i bez nieprawidlowych zmian
Zalecany zakres wartoscei do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) 7 820.1
3 |PN-ENISO 105232012 - e 6.5:9.5"
Temperatura probki wody 19,7 °C
Przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa 344431
PN-EN 27888:1999 7 'y
4 uS/cm Temperatura probki wody 19,7 °C 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wphywu temperatury do 25°C =
Smak 1
PN-EN 1622:2006 " e
Metoda parzysta wyboru o pammaigesid, Akceptowalny przez
5 |niewymuszonego, uproszezona TFN Srodowisko pomiaru: konsument6w i bez
i = Temperatura otoczenia 23,6 °C nieprawidtowych zmian®
Wilgotnos¢ 49,3 %
Zapach |
PN-EN 1622:2006 Rl
Metoda parzysta wyboru SaepiowmenRpmOy 72 Akceptowalny przez
6 nicvwmuszo;lev(} uproszczona TON Srodowisko pomiaru: kansumentiw i brz
Temperatura otoczenia 23,6 °C nieprawidlowych zmian®
Wilgotnosé 493 %
Jon amonu 1 0£0.01 0.50
7 |PN-C-04576-4:1994 g 9189, 5
Zelazo ogblne ' | uzyskano wynik ponizej granicy oznaczalnosci ktora 200
8 |PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 ne/ wynosi 40 pg/l -
pem K ik ponize] granicy ozsczalnotei ktén
9 |Procedura badawcza nr L-HKiS/PB-06 ug/l REYSRETD YR POTLEC) ?;“_““y ‘l’ma“‘a e 50
wydanie VIII z dn. 25.08.2017r. w153 gt

* W badaniach fizykochemicznych niepewnos¢ wyniku oznacza niepewnosé rozszerzona dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnodci w przyblizeniu 95%. Niepewnosc wyniku nie
uwzglednia niepewnosci zwiazane] z poborem i transportem probki

** Warto$¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
a) Pozadana wartosc tego parametru w wodize w kranie konsumenta - do 15 mgPvl

b) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody

¢) Smak i zapach o wartosci progowej 1 przyjmuje sie jako "akceptowalny", smak i zapach o wartodci progowej 2 za "nieakceptowalny”. Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest
przez zespot trzech wybranych oceniajacyeh. Opis zrodia wody odniesienia: woda przepuszezona przez kolumng szklana o srednicy 80 mm i diugosei 300 mm, wepelniona weglem aktywnym

Opracowat:
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Czgstochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych préobki wody
Jednostka/ : Wyrn'jk, o o
Badany parametr o By e & Niepewno$é wyniku Wartosé
Lp. Objetosé probki .
Metodyka badawcza (ml) parametryczna®*
l. analityczna
1490Z
Bakterie grupy coli . Ponizej 1 4
I |pN-EN 150 9308-2:2014-06 HELY 100 [0+4] 0
Escherichia coli Ponizej 1
2 |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Dl [04] .
Enterokoki X
3 |PN-EN ISO 7899-2:2004 B 80 . 4
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22+£2°C po 72h
PN-EN ISO 6222:2004 ) _ Bez nieprawidlowych
4 Zastosowana technika: Metoda plytek lanych bt Nyt zmian®
Uzyte podtoze: Agar z ekstraktem drozdzowym

Skrét jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie

Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobna liczbe bakterii
* W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metodami filtracji membranowej i ptytkowa niepewnosé wyniku oznacza niepewnosé rozszerzona dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 i
poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Dla wynikéw: 0, nie wykryto oraz ponizej (<) 1 powyzej (») =zakresu metody niepewnosei nie podaje sic.
W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metoda NPL niepewno$¢ wyniku przedstawiana jest jako w przyblizeniu 95% przedziat ufnosci obliczony dla kazdej wartosci NPL.
Niepewnos¢ wyniku nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z poborem i transportem prébki.

** Wartos¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.
2294)

a) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E. coli i enterokoki w zwiazku z
§ 21 ust. 4 rozporzadzenia j/w

b) Zaleca sig aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe]

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

Opracowal:
Ak



